南昌市人民医院经开院区X射线计算机断层摄影设备、
磁共振成像系统调研需求调研需求
	采购品目
	调研核心参数及功能需求

	X射线计算机断层摄影设备
	1 报名机型为各厂家已获得国家医疗器械注册的≥64排螺旋CT机型(机架最短扫描时间≤0.35秒/360°)，原厂主机系统及配套系统（含所有标配硬件和标配软件），提供主计算机用不间断UPS电源。
2 提供原厂最新版独立图像后处理工作站，包含所有最新版后处理软件包及功能（所有后处理软件包免费开放及免费升级）。
3 该设备所有端口免费打开；承担PACS接口费、初次计量费1次。
4 主控台及后处理工作站工作桌、椅各1套，尺寸符合场地要求。
5 新款双筒高压注射器1套及造影剂恒温箱1套。
6 病人监视系统1套，具有扫描室视频监控系统、云台、摄像头、显示器、控制器及安装等，具有双向通话功能。
7 防护用品：防护衣2套，分体式与连体式各1套，每套包含帽子、围脖、围裙，轻薄型，0.5mm铅当量；铅方巾2条，0.5mm铅当量，1200×600mm，同时提供金属防护衣架。
8 专业高清阅片显示屏:（≥4M）2块，彩色宽屏。
9 1.3m专业阅片工位及人体工学座椅2套。

	磁共振成像系统（3.0T）
	1 报名机型为各厂家已获得国家医疗器械注册的3.0T MRI高端机型，提供主计算机用不间断UPS电源。
2 梯度系统：最大单轴梯度场强(非有效值、非表现值、非峰值)满足≥45mT/m ，最大单轴梯度切换率 (非有效值、非表现值、非峰值)≥200T/m/s
3 提供原厂最新版独立图像后处理工作站，包含所有最新版后处理软件包及功能（所有后处理软件包免费开放及免费升级）。
4 提供各厂家设备技术白皮书中所有标配线圈（头颈线圈，体部线圈，脊柱线圈，大柔线圈，小柔线圈 + 最新款多通道乳腺线圈）、所有功能及软件，包含所有选配件。
5 该设备所有端口免费打开；承担PACS接口费。
6 主控台及后处理工作站工作桌、椅各1套，尺寸符合场地要求。
7 第三方产品：①配备专业精密空调1 台；②液氦水冷机1 台、大功率除湿机2台；③提供机房屏蔽的所有材料及设计装修；④双立柱铁磁探测系统1 套；⑤无磁专用转运床1 张；⑥无磁轮椅1把；⑦病人监视系统1套，具有双向通话功能；⑧新款双筒高压注射器1 台；⑨专用线圈及杂物安放储存柜1套；⑩无磁紫外线消毒设备1套。
[bookmark: _GoBack]8 阅片及远程会诊设备配置：≥86寸8M医用显示屏1套，配置升降座架，符合DICOM，可接入远程会诊；触摸一体式显示控制服务器及会议集成管理控制软件系统；无线麦克风、合并式音频功放及多媒体音箱1套；无线投屏发射端及遥控器1套；专业高清阅片显示屏（≥4M）4块及（≥5M）2块，彩色宽屏；1.3m专业阅片工位及人体工学座椅6套。
9 提供AI辅助诊断系统及科室质控管理、科研教学软件（允许第三方，包括软件和硬件，要求同时满足三院区PACS网络线上使用）。



