南昌市人民医院经开院区医用X线诊断设备调研需求
	采购品目
	调研核心参数及功能需求

	医用血管造影X射线系统
	需配备丰富全面的临床功能，以满足临床心脏、神经、外周血管、肿瘤、骨科、外伤等各学科开展手术的使用需求；
具体功能配备如下：悬挂式、电流量1000mA，实时DSA、三维采集、支架精显、旋转造影、下肢跟踪造影、无缝拼接技术、高清类CT、三维路图等
配置要求：高压注射器、除颤仪、高端插件式监护仪、十二导联心电图机、微量泵、临时起搏器、主动脉球囊反搏仪、电刀、铅衣消毒柜、防护用品

	数字化医用X射线摄影系统（DR）
	功能需求：
1、用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构（三维运动x轴、y轴、z轴），悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现一键自动摆位功能。
2、吊架运动模式：电动+手动（双模式）
3、X线管中心距地最小距离≤550mm，X线管中心距立柱最大距离≥1275mm
4、配备有前方障碍雷达探测灯光预警功能和前方碰撞停止运动功能
5、具备全自动立位和卧位长骨拼接功能且长骨拼接方式：球管旋转式拼接（自动拍摄，自动拼接，非手动拼接，无需多次进入检查室）；立位拼接最大拍摄范围≥144cm；卧位拼接最大拍摄范围≥100cm；全长脊柱拼接最大支持患者身高≥200cm。
6、具备主机智慧胸片质控平台。智能质控模块会自动根据图像特征来判读，给图片评级打分，提示操作技师，及时干预处理。
7、配备两块无线移动式平板探测器（型号相同），可交替置于胸片架和摄影床的平板托盘内，并可相互替换使用。
其他：
1、整机原厂软硬件3年质保
2、提供悬吊机架钢轨安装
3、医用高清阅片显示器（5M）2台
4、连接医院网络系统时，如有接口费，需免费提供服务
5、操作间医生专用桌椅1套

	乳腺X射线机
	功能需求：
1、配备三维立体导丝定位功能
2、配备DBT功能
3、配备乳腺对比增强CESM功能（含高压注射器）
4、压迫板运动控制方式：双联脚踏控制；加压方式：柔性智能压迫、多级柔性加压、自动释放、手动解压
5、C 臂按键控制面板可电动控制 C 臂升降与旋转运动；到常用摄影体位CC 位、OBL 位、LAT 位自动停止
6、可升级放大摄影功能:比例 ≥1.5倍
[bookmark: _GoBack]7、曝光模式：具备手动/AEC（自动）/AEC（全自动）功能
8、图像后处理：黑白反转、旋转和翻转、放大缩小、局部剪辑、增强、滤波降噪、拷贝删节等；图像后处理系统显示器3M
其他：
1、整机原厂软硬件3年质保
2、医用高清阅片显示器（5M）3台
3、连接医院网络系统时，如有接口费，需免费提供服务
4、操作间医生专用桌椅1套



